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1.　クロメル・アルメルを識別する為に、
　　カプトンチューブや収縮チューブを使用する例。

※接続の電線が細い場合は
　上記のように 折り曲げる。

圧着工具を使用して、電線をコンタクトに圧着する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（右図）

2.　電線を圧着したコンタクトをピンに差し込む。

※　大気側MSコネクタのコンタクト配置につきましては、別紙資料をご参照ください。

※大気側コネクタは本体に付属されていますが、
　真空側コネクタは別途手配が必要です。
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